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DRINGENDE MITTEILUNG ZUR EINSATZSICHERHEIT 

Betreff: Falsche Berechnung des CIAO in RT Chart 

Handelsname des betroffenen Produkts: RT Chart, eine Funktion von ARIATM

FSCA-Kennung: CP-03103
Datum der Mitteilung: 2011-02-18 
Art der Maßnahme: Mitteilung und Korrektur vor Ort

Details zu betroffenen Geräten: RT Chart, eine Funktion von ARIATM, Version 8.0 
und 8.1 

 

Diese Mitteilung informiert Sie über ein Problem mit der Berechnung des Umrisses der 
vollständig bestrahlten Fläche (Completely Irradiated Area Outline, CIAO) in RT Chart oder 
Eclipse. Dieses Verhalten birgt dann eine Gefahr, wenn bei der Bestrahlung ein zweites Feld an 
die CIAO-Feldkante angesetzt werden soll. 

Diese Mitteilung beschreibt das Problem, die Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um es zu 
vermeiden, und die Schritte, die Varian zu seiner Behebung unternimmt. 
 

Beschreibung des Problems: 
Wenn zu einem Feld in RT Chart oder Eclipse eine Bildsequenzvorlage hinzugefügt wird und 
ein CIAO berechnet wird, kann der ermittelte und in 4DITC angezeigte CIAO unrichtig sein. 
Diese CIAO-Berechnung interpretiert die folgenden Daten falsch: 

a) Bewegungen geschlossener Lamellenpaare (� 0,5 mm) werden fälschlicherweise als 
Teil des Feldes interpretiert. 

b) Das Isozentrum überfahrende Lamellen werden an der Zentralachse abgeschnitten. 

Der ermittelte CIAO ist in vielen Fällen größer als die tatsächliche größte Ausdehnung der 
bestrahlten Fläche, was beim Ansetzen der Kanten eines zweiten Felds unbeabsichtigt zu einer 
Lücke führen kann. 
 

Details: 
Wenn ein Bild einer Portalbildsequenz für eine Sitzung in RT Chart eingeplant wird, erstellt der 
Daemon beim Laden des Plans ein Strahlabbild für die 4DITC. Dieses Strahlabbild enthält die 
benötigte Feldapertur und die MLC-Lamellenpositionen. 

Aufgrund der Fehlinterpretationen der Bewegung geschlossener Lamellen und das Isozentrum 
überfahrender Lamellen können die Darstellungen des CIAO in RT Chart, Eclipse, 4DITC und 
der Offline-Überprüfung unterschiedlich ausfallen. 



DRINGENDE MITTEILUNG ZUR EINSATZSICHERHEIT 
Falsche�Berechnung�des�CIAO�in�RT�Chart 

Varian Teilenr. CP-03103 Rev. B  Seite 2 von 5 

Beachten Sie bitte: Die 4DITC zeigt den aus der Bildquelle stammenden Umriss an; da die 
Offline-Überprüfung von dem Problem nicht betroffen ist, wird der in 4DITC nach einer 
Darstellung in der Offline-Überprüfung angezeigte CIAO der richtige sein. 

 

�

Richtiger CIAO  Falscher CIAO      Falsche 
Ansatzlinie 

 

Empfohlene Maßnahmen durch die Benutzer: 
1. Varian empfiehlt eine qualitätssichernde Vorgehensweise, bei der unabhängig von den 

Positionierungsangaben im Patientenplan vor jeder Bestrahlung regelmäßig eine 
Patientenpositionierung und Überprüfung des geplanten 
Isozentrums/Bestrahlungsvolumens vorgenommen wird. Diese Überprüfung kann durch 
Verwendung der MV-Bildgebung oder eines Films vor der Bestrahlung erfolgen. 

2. Wenn ein fehlerhafter CIAO vorliegt und für den Kantenansatz ein korrektes Bild 
benötigt wird, konsultieren Sie vor der Bestrahlung den CIAO in der Offline-Überprüfung. 

 

Fehlerbehebung durch Varian: 
1. Varian benachrichtigt mit dieser Mitteilung alle möglicherweise betroffenen Benutzer. 

2. Varian hat dieses Problem durch Änderungen in ARIA Radiation Oncology und Eclipse 
ab Version 8.2 behoben. Außerdem werden alle betroffenen Systeme ein Upgrade auf 
eine verbesserte, höhere Softwareversion erhalten. Wenn dies für Ihr System noch nicht 
geschehen ist, werden wir demnächst mit Ihnen einen Termin für die Aktualisierung des 
Systems vereinbaren. 
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Bitte informieren Sie die betroffenen Mitarbeiter in der radiotherapeutischen Abteilung 
Ihrer Einrichtung über den Inhalt dieses Dokuments. 
 

Wir bitten um Entschuldigung für eventuelle Unannehmlichkeiten und bedanken uns im Voraus 
für Ihre Mitarbeit. Sollten Sie weitere Auskünfte benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem 
zuständigen Bezirks- oder Regionalleiter des Varian-Kundendienstes in Verbindung. 

 
Die unterzeichnende Person bestätigt, dass diese Mitteilung der entsprechenden 
Aufsichtsbehörde vorgelegt wurde. 

____________________________________________     ___2011-02-18___ 
, Manager, Berichte und Korrekturen  Datum 

 
 
Kontaktadressen des Helpdesks von Varian Oncology: 

   Tel.: USA und Kanada: +1 888 VARIAN5 (888-827-4265) 
 Europa: +41 41 749 8844 

   E-Mail: Nordamerika: support-americas@varian.com 
 Australien/Neuseeland: support-anz@varian.com 

Europa: support-emea@varian.com 
Südostasien: seasia.apps.helpdesk@varian.com 
China/Asien: china.apps.helpdesk@varian.com 
Japan: japan.apps.helpdesk@varian.com 

 Lateinamerika: soporte.al@varian.com 
 
   Internet: Oncology Systems - www.myvarian.com 

Varian Medical Systems - www.varian.com 
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ANHANG 

LISTE DER BETROFFENEN GERÄTESERIENNUMMERN 

 
Nachstehend werden die betroffenen Seriennummern aufgeführt. Die letzten vier Ziffern stehen 
für die Seriennummer des Geräts. 

HIT0001� HIT0206� HIT0426� HIT0606R1 HIT0805 HIT0963 HIT1188 HIT1385R1� HIT1522� HIT1703
HIT0013� HIT0210� HIT0427� HIT0613� HIT0808M HIT0968 HIT1189 HIT1386 HIT1541� HIT1704
HIT0025� HIT0219� HIT0429M� HIT0615M HIT0808R1 HIT0970 HIT1203 HIT1389 HIT1546� HIT1714
HIT0028� HIT0225� HIT0429R1� HIT0615R1 HIT0809 HIT0972 HIT1207 HIT1392 HIT1548� HIT1719M
HIT0032� HIT0234� HIT0444� HIT0615R2 HIT0813 HIT0982M HIT1211 HIT1394 HIT1551� HIT1719R1
HIT0040� HIT0236� HIT0448� HIT0620� HIT0814M HIT0982R1 HIT1212 HIT1396 HIT1554� HIT1719R2
HIT0055� HIT0238� HIT0450� HIT0625� HIT0814R1 HIT0988 HIT1225 HIT1397 HIT1558� HIT1723
HIT0059� HIT0244� HIT0459� HIT0627� HIT0820 HIT0996 HIT1227 HIT1402 HIT1563� HIT1729
HIT0061� HIT0247� HIT0467� HIT0630� HIT0823 HIT0998 HIT1231 HIT1404 HIT1567� HIT1731
HIT0066� HIT0262� HIT0474� HIT0631� HIT0827 HIT1010 HIT1234 HIT1408 HIT1577� HIT1736
HIT0072� HIT0265� HIT0475� HIT0633� HIT0829 HIT1022 HIT1241 HIT1410 HIT1580� HIT1738
HIT0076� HIT0268� HIT0483� HIT0637� HIT0830 HIT1027 HIT1245 HIT1415 HIT1581� HIT1745
HIT0077� HIT0286� HIT0485� HIT0647� HIT0833 HIT1029 HIT1260 HIT1418 HIT1584� HIT1760
HIT0082� HIT0292� HIT0487� HIT0649� HIT0837 HIT1039 HIT1267 HIT1420 HIT1592� HIT1765
HIT0084� HIT0293� HIT0494� HIT0651� HIT0838 HIT1043 HIT1278 HIT1426 HIT1594� HIT1768
HIT0088� HIT0297� HIT0498� HIT0655� HIT0843 HIT1050 HIT1284 HIT1428 HIT1597� HIT1771
HIT0090� HIT0303� HIT0503M� HIT0658� HIT0849 HIT1052 HIT1294 HIT1436 HIT1600M� HIT1773
HIT0095� HIT0305� HIT0510� HIT0665� HIT0851 HIT1060 HIT1296 HIT1440 HIT1600R1� HIT1778
HIT0100� HIT0310� HIT0513� HIT0668� HIT0857 HIT1062 HIT1298 HIT1444 HIT1600R2� HIT1788
HIT0105R1� HIT0312� HIT0516� HIT0683� HIT0864 HIT1066 HIT1301 HIT1446 HIT1600R3� HIT1799
HIT0112� HIT0315� HIT0519� HIT0697� HIT0866 HIT1070 HIT1306 HIT1450 HIT1602M� HIT1803
HIT0114� HIT0320M� HIT0520R1� HIT0699� HIT0868 HIT1072 HIT1318 HIT1451 HIT1602R1� HIT1811
HIT0117� HIT0320R1� HIT0522� HIT0701� HIT0876 HIT1074 HIT1321 HIT1452 HIT1606� HIT1820
HIT0124� HIT0326� HIT0523� HIT0703M HIT0879 HIT1079M HIT1325 HIT1454 HIT1612M� HIT1824
HIT0127� HIT0329� HIT0532� HIT0703R1 HIT0886 HIT1079R1 HIT1327 HIT1460 HIT1612R1� HIT1829
HIT0130� HIT0331� HIT0533� HIT0712� HIT0887 HIT1084 HIT1329 HIT1462 HIT1617� HIT1830
HIT0132� HIT0333� HIT0537� HIT0716� HIT0892 HIT1095 HIT1331M HIT1466 HIT1620M� HIT1838
HIT0139R1� HIT0335� HIT0539� HIT0721� HIT0896 HIT1110R1 HIT1331R1 HIT1469 HIT1620R3� HIT1845
HIT0140� HIT0342� HIT0541� HIT0726� HIT0898 HIT1113 HIT1332 HIT1470M� HIT1620R5� HIT1852
HIT0143M� HIT0348� HIT0542� HIT0729� HIT0925 HIT1115 HIT1338 HIT1470R1� HIT1620R6� HIT1854
HIT0143R1� HIT0365� HIT0547� HIT0737� HIT0928 HIT1121 HIT1346M HIT1470R2� HIT1625� HIT1860
HIT0150� HIT0366M� HIT0549� HIT0747� HIT0930 HIT1128 HIT1346R1 HIT1473 HIT1628� HIT1861
HIT0152� HIT0366R1� HIT0555� HIT0749� HIT0932M HIT1129 HIT1347 HIT1488 HIT1633� HIT1865
HIT0157� HIT0370� HIT0563� HIT0754� HIT0932R1 HIT1131 HIT1348 HIT1489 HIT1642� HIT1866
HIT0162� HIT0372� HIT0565� HIT0757� HIT0933 HIT1132R1 HIT1350 HIT1492 HIT1651� HIT1867
HIT0165M� HIT0376� HIT0566� HIT0762� HIT0940 HIT1134 HIT1353M HIT1493 HIT1655� HIT1880
HIT0165R1� HIT0397� HIT0570� HIT0767� HIT0942 HIT1135 HIT1353R1 HIT1494 HIT1668� HIT1882
HIT0167� HIT0401� HIT0585M� HIT0769� HIT0944 HIT1137 HIT1356 HIT1496 HIT1674� HIT1889
HIT0174� HIT0402� HIT0589M� HIT0776� HIT0948M HIT1144 HIT1359 HIT1498M� HIT1679� HIT1894
HIT0178� HIT0404� HIT0589R1� HIT0777R1 HIT0948R1 HIT1151 HIT1361 HIT1498R1� HIT1680� HIT1895
HIT0183� HIT0405� HIT0592� HIT0782� HIT0950 HIT1152 HIT1369 HIT1506 HIT1688� HIT1901
HIT0185� HIT0406� HIT0593� HIT0789� HIT0951M HIT1159 HIT1376 HIT1507 HIT1691� HIT1903
HIT0195M� HIT0413� HIT0594� HIT0792� HIT0951R1 HIT1163 HIT1380 HIT1518M� HIT1693� HIT1904M
HIT0199� HIT0419� HIT0604� HIT0795� HIT0952 HIT1166 HIT1381 HIT1518R1� HIT1697M� HIT1904R1
HIT0205� HIT0424� HIT0606M� HIT0803� HIT0954 HIT1170 HIT1385M HIT1521 HIT1697R2� HIT1905
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HIT1913� HIT2317 HIT3130 HIT3505 HIT3679
HIT1914� HIT2319 HIT3131M HIT3509 HIT3691
HIT1922� HIT2350 HIT3131R1 HIT3513 HIT3692
HIT1924M� HIT2409M HIT3179 HIT3515 HIT3700
HIT1924R1� HIT2409R1 HIT3195 HIT3516 HIT3702
HIT1925� HIT2434 HIT3198 HIT3519 HIT3705
HIT1926� HIT2475 HIT3209 HIT3521M HIT3706
HIT1932� HIT2510 HIT3227 HIT3521R1 HIT3708
HIT1945� HIT2531 HIT3242 HIT3521R2 HIT3710
HIT1947� HIT2546 HIT3261 HIT3524 HIT3713
HIT1951� HIT2547 HIT3267 HIT3525 HIT3720
HIT1956� HIT2557 HIT3270 HIT3527 HIT3722
HIT1963� HIT2574A2 HIT3274 HIT3529 HIT3725
HIT1967� HIT2574R3 HIT3279 HIT3537 HIT3726
HIT1968� HIT2574R4 HIT3290 HIT3541 HIT3732
HIT1969� HIT2577 HIT3298M HIT3549 ��
HIT1980R1� HIT2595 HIT3298R1 HIT3555 ��
HIT1987� HIT2615 HIT3298R2 HIT3564 ��
HIT2003� HIT2623M HIT3298R3 HIT3573 ��
HIT2009� HIT2623R1 HIT3302 HIT3585 ��
HIT2016� HIT2623R2 HIT3304 HIT3587 ��
HIT2018� HIT2688 HIT3314 HIT3588 ��
HIT2027� HIT2693 HIT3315 HIT3591 ��
HIT2029� HIT2777 HIT3322 HIT3592 ��
HIT2056� HIT2779 HIT3329 HIT3598M ��
HIT2068� HIT2831 HIT3338 HIT3598R1 ��
HIT2076� HIT2840 HIT3342 HIT3601 ��
HIT2078� HIT2856M HIT3354 HIT3607 ��
HIT2087� HIT2900 HIT3360 HIT3614 ��
HIT2095� HIT2909 HIT3365 HIT3615 ��
HIT2098� HIT2939 HIT3370 HIT3624 ��
HIT2119� HIT2968 HIT3394 HIT3627 ��
HIT2126� HIT2980 HIT3397 HIT3630 ��
HIT2129M� HIT2999 HIT3404M HIT3631 ��
HIT2129R1� HIT3010 HIT3404R1 HIT3633 ��
HIT2129R2� HIT3018 HIT3413 HIT3635 ��
HIT2129R3� HIT3052 HIT3425 HIT3642 ��
HIT2129R4� HIT3054 HIT3435 HIT3652 ��
HIT2129R5� HIT3100 HIT3439 HIT3658 ��
HIT2164� HIT3109 HIT3441 HIT3659 ��
HIT2171� HIT3112 HIT3454 HIT3660 ��
HIT2198� HIT3116M HIT3469 HIT3661 ��
HIT2222� HIT3116R1 HIT3473 HIT3664 ��
HIT2223� HIT3117 HIT3483 HIT3671 ��
HIT2236� HIT3126 HIT3499 HIT3677 ��


